
Тренажёр лапароскопический LaPro 
в исполнениях Basic и Smart

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Через инновации
к гармонии



• Реалистично анатомический корпус
• Возможность дооснащения, смена тренировочных модулей
• Фиксированная установка камеры в л�бой порт
• Интуитивно понятный интерфейс, программа управления
российской разработки 
• Большой дисплей
• Оперативная сервисная поддержка, гарантия и наличие
комплекту�щих

Благодарим вас за приобретение лапароскопического
тренажёра LaPro.

Лапароскопический тренажёр LaPro разработан
специалистами компании совместно с Рязанским
Государственным Медицинским Университетом имени
академика И.П. Павлова. 

Уважаемый
покупатель!
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Общие положения
Настоящее руководство распространяется на тренажёр
лапароскопический LaPro в двух вариантах исполнения
Basic и Smart. ОКПД 2: 32.99.53.121

Тренажёр производится в соответствии
с ТУ 32.99.53-001-97345243-2025.

Меры безопасности
При эксплуатации тренажёра запрещается:
- подкл�чать его к сети питания с параметрами, отлича-
�щимися от указанных в разделе “Основные технические
характеристики”;
- допускать попадание жидкостей внутрь дисплея, кнопки
начала/остановки записи, мини-ПК.

Назначение
Тренажёр лапароскопический LaPro предназначен для
отработки навыков владения эндохирургическими
инструментами, приёмов выполнения эндохирургических
манипуляций с использованием учебных пособий,
анатомических моделей органов человека, биологиче-
ского материала.

Тренажёр должен эксплуатироваться в условиях:
климатическое исполнение УХЛ, категория размещения
4.2 по ГОСТ 15150, температура окружа�щей среды
от +5 до +40 С, относительной влажности воздуха не
более 90% (при температуре пл�с 25 ºС) и атмосферном
давлении - от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
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Основные технические
характеристики

Наименование
показателя

Норма

Дисплей

Камера

Мини-ПК

Массогабаритные характеристики

Basic Smart
Напряжение питания, В 230-

Диагональ экрана, д�йм 12,3-

Разрешение, писк 1920×1200-

�ркость, кд/м2 300-

Углы обзора (Г/В), º 178/178-

Объем оперативной памяти, гб 16-

Процессор Intel N100-

Разрешение, писк 1920×1080

Выходы USB, Micro USB, Type-C

Светодиодная подсветка В наличии

Потребляемая мощность, Вт 36-

Частота сети, Гц 50-

Габаритные размеры
тренажера, мм 602×400×475602х400х230

Масса тренажера, кг 3,41,7
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       Анатомический корпус.
       Отверстия с манжетами под хирургические
инструменты (12 шт.).
       Держатель для смартфона.
       Окно для камеры смартфона.
       Цифровая камера высокого разрешения.
       Регулятор освещения.
       Регулируемый шарнир камеры.
       Отверстия для установки камеры (4 шт.).
       Силиконовый коврик.
        Пластиковый лоток.
        Комплект хирургических инструментов
(4 шт., учебные).
        Светозащитные шторки с магнитными креплениями.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Составные части
тренажёра
В исполнении Basic:
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       Анатомический корпус.
       Отверстия с манжетами под хирургические
инструменты (12 шт.).
       Держатель для смартфона.
       Окно для камеры смартфона.
       Цифровая камера высокого разрешения.
       Регулятор освещения.
       Регулируемый шарнир камеры.
       Отверстия для установки камеры (4 шт.).
       Силиконовый коврик.
        Пластиковый лоток.
        Комплект хирургических инструментов
(4 шт., учебные).
        Светозащитные шторки с магнитными креплениями.
        Монитор.
        Мини-ПК.
        Кнопка начала/остановки записи.
        Комплект тренировочных модулей.
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В исполнении Smart:
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1. Установите камеру в регулируемый шарнир.
Для смены положения камеры открутите гайку фиксации
шарнира (изнутри тренажёра), выкрутите шарнир камеры
из корпуса тренажёра и установите шарнир в л�бое из
четырёх отверстий для установки камеры.
2. Подкл�чите камеру к разъёму персонального
компь�тера.
3. Поместите внутрь бокса коврик и (или) поддон.
4. Установите держатель для смартфона.
5. При необходимости отрегулируйте уровень
освещённости учебного пособия с помощь� регулятора
освещения.

Тренажер готов к работе в режиме индивидуального
обучения!

Подготовка к работе
В исполнении Basic:

1. Установите камеру в регулируемый шарнир.
Для смены положения камеры открутите гайку фиксации
шарнира (изнутри тренажёра), выкрутите шарнир камеры
из корпуса тренажёра и установите шарнир в л�бое из
четырёх отверстий для установки камеры.
2. С помощь� двух винтов М4х6 и прилагаемого кл�ча
Т10 установить монитор на кронштейн. Для установки
монитора использовать нижние отверстия на кронштейне.
3. Подкл�чите разъём miniHDMI монитора к нижнему
разъёму HDMI мини-ПК входящим в комплект кабелем
miniHDMI-HDMI.
4. Подкл�чите разъём USB-C монитора к разъёму USB
мини-ПК входящим в комплект кабелем USB-C-USB.

В исполнении Smart:
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Функция не поддерживается.

Подкл�чение тренажёра
в режиме использования
дополнительного дисплея
В исполнении Basic:

1. Подкл�чите дополнительный дисплей/телевизор/
компь�тер преподавателя к верхнему разъёму HDMI
мини-ПК при выкл�ченном тренажёре.
2. Вкл�чите тренажёр.

В исполнении Smart:

5. Подкл�чите разъём microUSB кнопки начала/остановки
записи к разъёму USB мини-ПК входящим в комплект
кабелем microUSB-USB.
6. Подкл�чите камеру к  разъёму USB мини-ПК.
7. Подкл�чите мини-ПК к сети питания.
8. Поместите внутрь бокса коврик и (или) поддон.
9. Установите держатель для смартфона.
10. При необходимости отрегулируйте уровень
освещённости учебного пособия с помощь� регулятора
освещения.

Тренажер готов к работе в режиме индивидуального
обучения!
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1. Установите смартфон в держатель смартфона так,
чтобы камера смартфона была направлена в окно для
камеры смартфона.
2. Вкл�чите запись видео на смартфоне.

Видеофиксация
упражнений
В исполнении Basic:

Существует два способа видеофиксации упражнений
на тренажёре:
1. С помощь� смартфона.
2. С помощь� записи видео на USB-носитель.

Для осуществления видеофиксации с помощь�
смартфона:
1. Установите смартфон в держатель смартфона так,
чтобы камера смартфона была направлена в окно для
камеры смартфона.
2. Вкл�чите запись видео на смартфоне.

Для осуществления видеофиксации с помощь�
записи видео на USB-носитель:
1. Подкл�чите USB-носитель к разъёму USB мини-ПК.
USB-носитель должен быть отформатирован в файловой
системе FAT32 или NTFS (в соответствии с инструкцией
к операционной системе), не иметь пробелов в имени,
не иметь русских букв и спецсимволов в имени.
2. Нажмите кнопку начала/остановки записи. В верхнем
левом углу монитора появится индикатор записи видео.
3. Для окончания записи нажмите кнопку начала/

В исполнении Smart:
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1. Установите магнитну� ленту изнутри окна корпуса
справа и слева.
2. Установите светозащитные шторки.

Установка светозащитных
шторок

Техническое обслуживание тренажёра вкл�чает в себя
обработку поверхностей неспиртовым раствором.
Контроль технического состояния тренажёра
осуществляется визуальной проверкой целостности всех
элементов тренажёра.
Текущий ремонт тренажёра осуществляется
предприятием-изготовителем или его представителем.
Неисправности устраня�тся заменой или восстановле-
нием элементов, деталей, составных частей.

Техническое обслуживание
и текущий ремонт

остановки записи. Индикатор записи видео в верхнем
левом углу монитора пропадёт. Подождите минуту
и откл�чите USB-носитель.
Запись видео требует примерно 300 мБ на 1 минуту
записи. Выбирайте USB-носитель, используемый для
записи, с учётом этой информации.

В случае выявления отклонений в нормальной работе тренажёра, явной
неисправности или механического повреждения, прекратите использование
тренажёра и незамедлительно обратитесь к производител� по телефону:
(4912) 46-46-48 или по электронной почте: coo@agnimt.ru.
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Для утилизации тренажёра следует обратиться
в организаци�, име�щу� сертификат на проведение
работ по утилизации электронной техники.

Утилизация

Гарантия на тренажер и его составные электронные
и механические части составляет 12 месяцев с даты
приобретения, но не более 15 месяцев с даты выпуска.
В период гарантийного обслуживания, изготовитель
обязуется поставить или заменить вышедшие из строя
не по вине пользователя составные части и детали
тренажера. Гарантия не распространяется на неисправ-
ности, возникшие в результате неаккуратной эксплуата-
ции, повреждения из-за стихийного бедствия, непра-
вильного, небрежного использования, чрезмерной 
нагрузки, или при внесении л�бых изменений
в составные части тренажера. Также гарантийному
ремонту не подлежат повреждения из-за неправильной
эксплуатации или технического обслуживания, подкл�-
чения к сети с неправильным напряжением, или
в результате ремонта неквалифицированными
специалистами.

Гарантийные
обязательства
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Тренажёр лапароскопический
LaPro Basic        Smart 

Заводской №

Соответствует ТУ 32.99.53-001-97345243-2025,
принят ОТК и признан годным для эксплуатации.

Месяц и год выпуска 

М.П.

Дата продажи «          »                         20     г.

М.П.

Свидетельство о приёмке



Через инновации
к гармонии

Больше полезной
информации на

нашем сайте.



ООО «Триумфус-Трейд»
390044, Рязанская Область,  г. Рязань,

проезд �блочкова, д.6, строение 1
www.agnimt.ru


